
 

 ΤΟΝΟΜΕΤΡΟ ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 

 

Τν ςεθηαθό ηνλόκεηξν επηπεδώζεσο λα είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη λα 
δηαζέηεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : 
 

1) Nα είλαη θνξεηό ρσξίο θαλέλα θαιώδην ώζηε λα κπνξεί ν γηαηξόο λα ην 
ρξεζηκνπνηεί ζε νπνηνλδήπνηε ρώξν 
 

2) Να κελ ρξεηάδεηαη ξπζκίζεηο θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ 
(calibration). 
 

3) Να είλαη εξγνλνκηθνύ ζρεδηαζκνύ εύθνιν ζηε ρξήζε, κηθξώλ 
δηαζηάζεσλ θαη πνιύ ειαθξύ (ιηγόηεξν από 100gr) 
 

4) Να δηαζέηεη  νζόλεο  LCD γηα απεηθόληζε ησλ ελδείμεσλ ηνπ θαη ζηηο 
δύν πιεπξέο ηεο ζπζθεπήο ώζηε λα είλαη θαηάιιειε θαη γηα δεμηόρεηξεο 
θαη αξηζηεξόρεηξεο ρξήζηεο 
 

5) Να πξαγκαηνπνηεί ηε κέηξεζε ζε κηθξή πεξηνρή ηνπ νθζαικνύ 
κηθξόηεξε από  1,2mm 
 

6) Να κπνξεί λα ππνινγίζεη ηελ κέζε ηηκή ηεο πίεζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 8 
κεηξήζεηο γηα κεγαιύηεξε αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία. 
 

7) Να έρεη εύξνο κεηξήζεσλ 5-50mmHg 
 

8) Να δηαζέηεη κπαηαξία κε κεγάιε δηάξθεηα δσήο 
 

9) Να ζπλνδεύεηαη από όια ηα απαξαίηεηα γηα ρξήζε παξειθόκελα 
(sleeves, user manual θιπ) 
 

10) Nα δηαζέηεη όια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά 
 

11)  Να ζπλνδεύεηαη από εγγύεζε  θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) 
έηνπο  
 
Εθηηκώκελν θόζηνο 5000 επξώ 
 


